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Sprawozdanie z badan

Zleceniodawca

Adres zleceniodawcy
Nr umowy / zlecenia
Identyfikacja probek

Przedmiot badan

Cel badania

Obiekt badan

Data pobierania probek

Data dostarczenia probek
Pobierania dokonat/wg normy
Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

Data sporzadzenia

sprawozdania

Sprawozdanie sporzagdzita

Nr 2312/2022

Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie
87 - 640 Czernikowo, ul. Le$na 1

Umowa nr 14/Lt/2022
kod probki 4043/22
stan probki w chwili przyjecia - spetnia kryteria do badan

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wykonanie badan w obszarze regulowanym prawnie:
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294)

Wodocigg Oséwka, Sklep STIRO Steklin WSHU

- kran nad zlewem w toalecie

12.12.2022

nie dotyczy

Jacek Gatkowski/ PN-1SO 5667-5:2017-10 (A)

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt 4.4.3,4.4.4, 445 i4.4.6 (A)
12.12.2022

15.12.2022

16.12.2022

mgr Joanna Sokotowska
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Wyniki analiz fizykochemicznych

W ynik/rezultat *
+ niepewnosé¢ 1

W artos$c¢
Lp. Badany parametr Identyfikacja metody Jednostka 4043/22 dopuszczalna
1 pH2 AZ PN-EN ISO 10523:2012 pH 73+0,2 6,5-9,5
Przewodnos$¢ elektryczna
2 wiasciwa (25°C)3 AZ PN-EN 27888:1999 fiS/cm 646 + 79 2500
% Metnosé AZ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,18 £0,04 10
. akceptowalna przez
PN-EN 1SO 7887:2012 <51 konsumentéw i bez
4  Barwa AZ metoda D +Ap 1:2015-06 mg P/l (5+2) nieprawidtowych zmian
) <0,051
5  Amonowy jon AZ PN-1SO 7150-1:2002 Mg NHa+/1 (0,050 % 0,005) 0,50
<5,01
6  Mangan AZ PN-ISO 15586:2006 Pyl 60+ 13 50
_ PN-ISO
7 Zelazo ogo6lne AZ 6332:2001+Ap 1:2016-06 Py/1 16+2 200
PB-14 Edycja 12 dnia 07.07.2008 akceptawalna pizez
8 Smak NA Z (metoda organoleptyczna) akceptowalny nieprawidtowych zmian
PB-14 Edycja 12 dnia 07.07.2008 akceplowialna praez
9  Zapach NA Z (metoda organoleptyczna) — akceptowalny nieprawidtowych zmian
Wyniki analiz mikrobiologicznych
Wynik/rezultat *
+ niepewnos$¢ 1 W artosé
Lp. Badany parametr Identyfikacja metody Jednostka 4043/22 dopuszczalna *'
PN-EN ISO 930/8-1:2014-12
1  Bakterie grupy Coli NA Z +A 1:2007-04 jtk/200 ml 0 0
PN-EN ISO 930/8-1:2014-12
2 Escherichia Coli NA Z +A1:2007-04 jtk/100 ml 0 0
3 Enterokoki katowe NA Z PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0
Ogolna liczba bez nieprawidtonwych
4 mikroorganizméw w 22°C NA Z PN-EN ISO 6222:2004 jtk/Iml 12 7-22 Zmian

A - badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 18 z dnia 16.11.2022)
NA - badania nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894, lub przedstawiajgce wyniki ponizej i/lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
Z badania zatwierdzone przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (Decyzja nr  16/4/N.HS$/22  z ~dnia  03.01.2022,
Decyzja nr N.HS.070.7.15.2022 z dnia 20.07.2022) uprawniajace laboratorium do pobierania prébek i wykonywania analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
*wynik - warto$¢ liczbowa zawarta w akredytowanym zakresie pomiarowym

rezultat - warto$¢ ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu pomiarowego
** warto$¢ dopuszczalna - okre$lona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294)
I dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody (bedacajednoczesnie granica oznaczania ilosciowego metody wskazang w dokumencie odniesienia)

Il dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody (bedacajednocze$nie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie przez laboratorium)
lllgérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody

1- niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%, gdy probke pobiera Zleceniodawca lub jego Przedstawiciel nie
uwzglednia pobierania prébek, niepewnos¢ dla metod mikrobiologicznych obliczona na podstawie normy PN-EN 1SO 19036:2020-04

2- temperatura pomiaru 18,2°C

J-y25 - temperatura pomiaru 17,8°C; korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

jtk-jednostki tworzgce kolonie
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Osoba autoryzujaca analizy fizykochemiczne

Osoba autoryzujgca analizy mikrobiologiczne

Dla probek pobranych i badanych przez Laboratorium: plany/harmonogram i procedury pobierania, dokumenty i zapisy dotyczace probek i ich badania nie ujete

W niniejszym sprawozdaniu, przechowywane sg w Laboratorium i moga by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.
Dla prdbek pobranych przez Zleceniodawce lub jego Przedstawiciela, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za metode pobierania, transport, czystos¢

pojemnikéw Zleceniodawcy, a wyniki badan moga nie by¢ uzyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

Niniejsze sprawozdanie z badarn odnosi sie wytgcznie do badanej prébki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Koniec sprawozdania z badan
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